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Modifications depuis la version précédente :   

 

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

Ce mode opératoire décrit les différentes étapes pour la mesure de l’HbA1c sur le Cobas b101 ; il s’applique dans les ser-
vices cliniques équipés. 

RESPONSABILITES DEFINITIONS 

Les utilisateurs formés et autorisés à travailler sur cet auto-

mate sous la responsabilité du biologiste. 

- 

DOCUMENTS DE REFERENCE DOCUMENTS ASSOCIES 

Normes 15189 et  22870 EXT_0137 Manuel d’utilisation Cobas b101 

 

DESCRIPTION 

 

Le système Cobas b101 est un système de dispositifs de diagnostic in vitro conçu pour la détermination quantitative par 
photométrie de l’hémoglobine A1c dans le sang total capilaire ou veineux. L’HbA1c est le reflet de l’équilibre glycémique au 
cours des 2 à 3 mois précédant le dosage. 

L’appareil doit être utilisé à une température ambiante entre +15°C et +32°C. 
L’appareil Cobas b101 affiche le résultat à l’écran en moins de 6 minutes.  

 

Information sur la face avant du Cobas b101  

 
1 Volet. Utiliser le bouton « Ouvrir » à l’écran pour insérer un disque et procéder à une  

mesure. Laisser le volet fermé pendant la mesure. 

 

2 Écran tactile. Affiche les boutons, les icônes, les messages et les résultats. Pour choisir 

une fonction, il vous suffit d’effleurer le bouton correspondant. 

 
 

3 Interrupteur marche/arrêt. 

 
8 
 
 

 
Eteindre le cobas b101 chaque fin de semaine puis le rallumer en début de semaine.  
 

Pour éteindre et mettre l’appareil sous tension, actionner le bouton ON/OFF, se trouvant sur le côté  de l’automate comme le 
montre la photo. 
L’appareil procède automatiquement à des self-tests et une phase de préchauffe. 

 

 En journée, l’appareil peut se mettre en veille ; effleurez l’écran tactile pour le sortir de la veille.  
 

L’appareil procède automatiquement à des self-tests et une phase de préchauffe. 
 
Puis  sélectionnez un bouton dans le Menu Principal.  

 

 

Identification sur le Cobas b101 

docsapanet:EXT_0137
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Une fois les self-tests et la préchauffe terminés, le Menu Principal s’affiche. 

 

 
 

Un écran apparaît et vous invite à saisir votre ID utilisateur en scannant votre code personnel.  

 

 
 

Vérifiez-le et sélectionnez avec  
 

 
 

Identification du patient. 

 

Scanner le code-barres du numéro de séjour de votre patient. 

 

 

Vérifiez-le et sélectionnez avec . 

Commencez le test HbA1c. 

 

Réactifs :  

 

Les disques doivent être à température située entre +15°C et +32°C lors de leur utilisation.  

 
Si vous les stockez au réfrigérateur, sortez-les au minimum 20 minutes avant de les utiliser. 
 

Protéger le disque des rayons solaires. Ne pas conserver les sachets ouverts au réfrigérateur. 

Après ouverture du sachet le test doit être réalisé dans les 20 minutes.  
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Ne pas tenir le disque par les faces transparentes. 

 
Echantillon : 

 
Le volume de l’échantillon est de 2 µL.  
 

Demander au patient de se laver soigneusement les mains au savon et à l’eau chaude avant le test. Réaliser l’aseptie et 

bien sécher le doigt avant la piqure pour éliminer toute trace de produit contaminant et de fluide tissulaire.  

 

Ne pas presser le doigt de façon à éviter l’hémolyse et la présence de facteur tissulaire dans le prélèvement ce qui 

pourrait altérer les résultats. 

 

Ne pas utiliser la première goutte de sang qui doit être essuyée avec un tampon d’ouate.  

 

Le disque doit être inséré dans l’appareil immédiatement, dans un délai inférieur ou égale à 60 secondes après 

l’application de l’échantillon. 
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En cas de problème contacter le laboratoire au 14109.  


