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1. Préparation du prélèvement 

 

 

2. Réaliser le prélèvement 
(en cas de prélèvement de tube + seringue, voir le document spécifique « prélèvement multiple ») 

 
3. Après le prélèvement 
 

           
 

 

 
 

                                                                 
 

Enlever la seringue du 
sachet 

Pousser le piston jusqu’à 
la butée 

 

Adapter l’aiguille (si 
cordon) ou autre sys-
tème adapté selon la 
nature du prélèvement 
(épicranienne, cathéter) 

3. Purger directe-
ment dans le bou-
chon ventilé jusqu’à 
sentir une résis-
tance : le bouchon 
doit être rempli de 
sang 

1. Mettre en place le 
bouchon ventilé en 
tournant d’un quart 
de tour 

2. Tapoter le corps de 
la seringue pour faire 
monter les bulles d’air 

4. Homogénéiser la se-
ringue pendant au moins 
20 secondes par retour-
nements pour dissoudre 
l’héparine 

5. Acheminer  
l’échantillon dans les 
30 minutes maximum 
à température am-

biante 


